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KNEE & SHOULDER 
ARTHROSCOPY 
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Knee & Shoulder Arthroscopy Implants 


Interference Screw without Head 
(Titanium) ACL 





























Cat No. Dia. size (mm) 

Titanium 
eave ff 20 
Ti.117.525 / 25 
Wa See ff 30 
iit lt530 i OO 
el (340 if 40 
Ti.1 17.625 8 25 
Wa elect 8 30 
Ti.117.635 8 35 
Ti.117.640 8 40 
Ti.117.725 9 25 
Ea eee 9 30 
Ti.117.735 9 39 
alii dialieraneeee 9 40 
Ti.117.825 10 25 
1, Here 10 30 
Ninveoss 10 30 
Ti.117.840 10 40 


Interference Screw with Head 
(Titanium) ACL 





























Cat No. Dia. size (mm) 

Titanium 

Ae Aas if 20 
PA AZS / 25 
lel Hales ff 30 
Titles 130 / 30 
Ti.117.140 if 40 
Ti.117.225 8 25 
i imnwersle) 8 30 
Ti.117.235 8 30 
T.117.240 8 40 
Ti.117.325 9 25 
Tel eee 9 30 
TA330 9 30 
Web eas 9 40 
Ti.117.425 10 29 
ieee! 10 30 
Ti.117.435 10 210 
Ti.117.440 10 40 
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Knee & Shoulder Arthroscopy Implants 
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Knee & Shoulder Arthroscopy Implants SLO 


Knee & Shoulder Arthroscopy Implants 


Peek Interference Screw (ACL) Sterile 



































Cat No. Dia. ize (mm) 
PEEK 
ST.1203.07.20 7 20 
ST.1203.07.25 r 25 
S203 0%.30 { 30 
ST.1203.07.35 7 35 
$1.1203.07.40 i 40 
ST.1203.08.20 8 20 
$1.1203.08.25 8 25 
91.1203.08.30 8 30 
$1.1203.08.35 8 oD 
$1.1203.08.40 8 40 
ST.1203.09.20 9 20 
$1.1203.09.25 9 25 
S1.1203.09.30 9 30 
$1.1203.09.35 9 ie) 
$1.1203.09.40 9 40 
ST.1203.10.20 10 20 
$1.1203.10.25 10 25 
$1.1203.10.30 10 30 
ST.1203.10.35 10 35 
$1.1203.10.40 10 40 
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Knee & Shoulder Arthroscopy Implants 


Ti.210.201 Suture Disk (Titanium) 





Ti.210.202 Suture Disk with Eye (Titanium) 





Ligament Stapple (U) Shape 








Cat No. size (mm) 
Titanium 
Ti.210.206 6 
Ti.210.208 8 
Ti.210.210 10 





Suture Post 





Cat No. size (mm) 
Titanium 
Ti.210.225 29 
Ti.210.230 30 
Ti.210.235 39 








Ti.210.240 Wedge Osteotomy Plate 


Ti.210.242 Cancellous Screw Low Profile Head 


4.0 mm Dia 
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Knee & Shoulder Arthroscopy Implants 
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Knee & Shoulder Arthroscopy Implants 


Knee & Shoulder Arthroscopy Implants 





Ti.210.244 


Cancellous Screw Low Profile Head 
6.5mm Dia 





Ti.210.250 


ENDO Button (Titanium) 





Ti.210.260 


Corck Screw for Shoulder 





Ti.210.262 


Corck Screw for Neck Femur Ligament 





Ti.210.270 


spiked Ligament washer Round Small (5 Spikes) 





Weise 2 


spiked Ligament washer - Round Large 
(7 Spikes) 





Ti.210.280 


Trans Fix Screw Length 50mm 
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Siora Surgicals Private Limited 


Manufacturer of: 
Trauma & Spine Implants 





eo Regd. & Corporate Office 
WZ-1, Phool Bagh, Rampura 
Delhi - 110035, INDIA 


or Office Land line: 
+91 11 28316116 , 17, 18 


ww] Manufacturing Unit: 
1792, HSIIDC Indl. Estate 
RAI District, Sonepat 
Haryana- 131029, INDIA 
www.silora.com 
impex@siora net 


exports@siora.net 
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Updated as on: 02/2020 


